无影灯采购项目采购需求
预算价：9.8万元，2台。
1.照度：（相距1M处LUX)≥160000/140000
2.色温K：4300±500
3.光斑直径MM：满足100-300
4.照明深度MM：≥1200
5.亮度调节：1-100
6.演色性指数CRI：≥97%
7.色彩还原指数RA：≥97%
8.术者头部温升：≤1℃
9.术野工作区域温升：≤2℃
10.操作半径：≥2200MM
11.工作半径：满足600-1800MM
12.电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ
13.输入功率：≥400VA
14.灯泡平均寿命：≥60000小时
15.灯泡功率：≥1W/3V
16.最佳安装高度：2800mm-3000mm
[bookmark: _GoBack]★17.多组万向关节，360度全方位满足手术中的各种高度，角度和体位的需要。
18.灯珠为三种色温相近的灯珠。
19.R9和R13≥90。
20.单颗灯珠≥1W。
21.无影灯材质≥90%由铝合金制成
22.不少于二十四个月原厂免费质保


